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KESIMPULAN DAN SARAN
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Kesimpulan berikut dapat ditarik dari bacaan dan hasil di atas:
1. Perangkat saturasi oksigen dengan mikrokontroler NodeMcu Esp8266 dan sensor MAX30100 untuk pemantauan jarak jauh menggunakan Web. Pasien Covid-19 dapat memperoleh manfaat dari perangkat ini. 
2. Evaluasi data telah diperoleh berdasarkan pengujian yang dilakukan antara Oximeter dan sensor MAX30100 saturasi oksigen 97.4% dan Denyut Jantung 69,5%, dengan rata-rata selisih 0.8 untuk saturasi oksigen dan rata-rata selisih 2,2 untuk denyut jantung. 
3. Pengujian notifikasi alert telah berfungsi dengan baik ketika BPM dan SpO2 masing-masing di bawah 60% dan di bawah 90%. 
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Adapun saran dari web dan tools yang dikembangkan sebagai hasil dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Instrumen ini dapat dibuat lebih baik dengan menambahkan parameter lain seperti elektrokardiogram, suhu tubuh, dan tekanan darah non-invasif. Sehingga menjadi alat yang lengkap untuk informasi pasien. 
2. Untuk memantau saturasi oksigen dan detak jantung beberapa pengguna, tampilan situs harus ditingkatkan.
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